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表　ICP-MS測定時における希釈倍率
	試料名
	希釈倍率

	2PEN2101
	10

	2PEN2102
	10

	2WEL2101A
	10

	2WEL2101C
	10

	2WEL2102A
	10

	2WEL2103A
	10



表  ICP-MS測定結果 Zr-90及びZr-91)
	試料名/核種
	Zr-90(ng)
	Zr-91(ng)

	2PEN2101
	1.38.E+02 ± 1.E+00
	3.4.E+01 ± 3.E+00

	2PEN2102
	2.75.E+02 ± 1.E+00
	6.3.E+01 ± 3.E+00

	2WEL2101A
	1.81.E+03 ± 1.E+01
	3.91.E+02 ± 3.E+00

	2WEL2101C
	1.29.E+02 ± 1.E+00
	3.2.E+01 ± 3.E+00

	2WEL2102A
	<LOQ
	<LOQ

	2WEL2103A
	<LOQ
	<LOQ


※1 試料全量を溶解し、溶解液中（残渣除く）に含まれる各核種の重量
※2 <LOQ：定量下限(Limit of quantitation)未満

表  ICP-MS測定結果 Zr-90及びZr-91) （単位試料重量あたり）
	試料名/核種
	Zr-90(ng/g)
	Zr-91(ng/g)

	2PEN2101
	2.43.E+03 ± 2.E+01
	6.0.E+02 ± 5.E+01

	2PEN2102
	8.00.E+03 ± 4.E+01
	1.84.E+03 ± 9.E+01

	2WEL2101A
	5.17.E+04 ± 4.E+02
	1.12.E+04 ± 1.E+02

	2WEL2101C
	2.27.E+04 ± 2.E+02
	5.6.E+03 ± 5.E+02

	2WEL2102A
	<LOQ
	<LOQ

	2WEL2103A
	<LOQ
	<LOQ


※1 試料全量を溶解し、溶解液中（残渣除く）に含まれる各核種の重量を，溶解した試料重量（溶解前重量 – 溶解後重量）で除した値
※2 <LOQ：定量下限(Limit of quantitation)未満




表　定量下限一覧（一例）
	核種
	定量下限値 (ppb)

	Zr-90
	8.22.E-2

	Zr-91
	3.38.E-2




表　各元素の同位体比
	試料
	Zr-91/Zr-90

	2PEN2101
	0.25 ± 0.02

	2PEN2102
	0.23 ± 0.01

	2WEL2101A
	0.216 ± 0.002

	2WEL2101C
	0.25 ± 0.02

	2WEL2102A
	-

	2WEL2103A
	-

	（天然同位体組成）
	0.2181
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図　Zr-90 検量線
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図　Zr-91 検量線
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